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POKYNY A INFORMACIE PRE UCASTNiKov MPS-MBR-10/2026

1. Napli medzilaboratérnych porovnavacich skusok
Stanovenie ukazovatelov pre zistenie mikrobiologickej kvality prirodnych a obohatenych
prirodnych/pitnych véd. Stanovované ukazovatele a metédy stanovenia su uvedené v tabulke:

Ukazovatel Norma Metéda
kultivovatelné mikroorganizmy pri 36 °C = STN EN ISO 6222: 2001 metdda vysev do média
kultivovatefné mikroorganizmy pri 22 °C | STN EN ISO 6222: 2001 metdda vysev do média
STN EN ISO 9308-1: 2015 metdéda membranova filtracia
koliformné baktérie STN EN ISO 9308-1: 2003 metdda mgmbrénové filtracia
STN 75 7841: 2007 metdda najviac
STN EN ISO 9308-2: 2014 pravdepodobného poctu
STN EN ISO 9308-1: 2015 metéda membranova filtracia
Escherichia coli STN EN ISO 9308-1: 2003 metoda mgmbrénové filtracia
STN 75 7841: 2007 metdda najviac
STN EN ISO 9308-2: 2014 pravdepodobného podtu
termotolerantné koliformné baktérie STN 75 7840: 2005 metdéda membranova filtracia
¢revné enterokoky STN EN ISO 7899-2: 2003 metdéda membranova filtracia
Pseudomonas aeruginosa STN EN ISO 16266: 2008 metdéda membranova filtracia
Clostridium perfringens STN EN ISO 14189: 2017 metdéda membranova filtracia
klostridia STN EN 26461-2: 1998 metéda membranova filtracia
metdéda membranova filtracia
Legionella spp. STN EN ISO 11731:2018 s naslednym vymyvanim
a priamy vysev na médium

2. Podmienky uchovavania a transportu vzoriek
Vzorky po&as transportu a pred spracovanim je nutné udrZovat v tme a pri teplote (5 + 3) °C.

3. Spracovanie vzoriek

Pri spracovani vzoriek MPS postupujte podla poziadaviek uvedenych v STN EN ISO 8199: 2019,
rovnakym spdsobom, ako pri beznych vzorkach analyzovanych vo vasom laboratdriu, pokial to nie je
v pokynoch uvedené inak. Pracujte v sulade so spravnymi laboratornymi postupmi, vratane
poZiadaviek na bezpefnost a ochranu zdravia pri praci. Koncentracia stanovovanych baktérii v
analyzovanych vzorkach je maximalne na urovni povrchovej vody. Vzorka F m6zZe obsahovat baktérie
rodu Legionella. Inhalacia baktérii rodu Legionella spésobuje infekciu a preto sa odporu¢a posudit
vSetky pouZité techniky, aby sa minimalizoval vznik aerosélov.

Vzorka A (vzorkovnica 100 ml/sklo):

Stanovenie kultivovatelnych mikroorganizmov pri 36 °C a 22 °C

Pri stanoveni kultivovatelnych mikroorganizmov inokulujte vzorku bez riedenia (0. riedenie), prvé
riedenie (1. riedenie), druhé riedenie (2. riedenie) a tretie riedenie (3. riedenie). Pre oba ukazovatele
urobte po dve paralelné stanovenia pre kazdé riedenie. V rozborovom liste mate predpripravené
riadky pre 0. riedenie, 1. riedenie, 2. riedenie, ktoré je potrebné pouzit pri spracovani vzorky.
V pripade, ze bude potrebné pouzit 3. riedenie, vysledky zapiSte do poznamky. Do rozborového listu
zapiste len tie po¢ty KTJ, ktoré su v rdmci pracovnych limitov na Petriho miske podla STN EN ISO
8199 a vyslednu hodnotu KTJ prepoéitajte na 1 ml vzorky.

Vzorky pre stanovenie kultivovatelnych mikroorganizmov pri 22 °C nechajte kultivovat’
v termostate az do pondelka 19.10.2026 a vzorky odcitajte v pondelok 19.10.2026 do 10.00 h!
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Vzorka B (vzorkovnica 1000 ml/sklo):

Stanovenie koliformnych baktérii, Escherichia coli a ¢revnych enterokokov

Tieto ukazovatele stanovujte membranovou filtraciou s pouzitim objemov 100 ml, 10 ml, 1 ml a pre
stanovenie koliformnych baktérii a Escherichia coli aj prvé riedenie (1. riedenie) vzorky. Pre jednotlivé
ukazovatele urobte po dve paralelné stanovenia pre kazdy objem. V rozborovom liste uvedte pouzity
objem vzorky, pripadne pouzité riedenie, z ktorého ste ziskali platné vysledky a pocty KTJ na
jednotlivych membranovych filtroch, ktoré su v rdmci pracovnych limitov na membranovom filtri podla
STN EN ISO 8199. Vyslednu hodnotu KTJ prepocitajte na objem 100 ml.

Vzorka C (vzorkovnica 500 ml/sklo):

Stanovenie termotolerantnych koliformnych baktérii a stanovenie koliformnych baktérii a
Escherichia coli metédou Colilert

Pri stanoveni termotolerantnych koliformnych baktérii pouzite membranovu filtraciu a objemy 100 ml,
10 ml a 1 ml. Urobte po dve paralelné stanovenia pre kazdy objem. V rozborovom liste uvedte pouzity
objem vzorky, z ktorého ste ziskali platné vysledky a pocty KTJ na jednotlivych membranovych
filtroch, ktoré s v ramci pracovnych limitov na membranovom filtri podla STN EN ISO 8199. Vyslednu
hodnotu KTJ prepocitajje na objem 100 ml. Pri stanovovani koliformnych baktérii a
E. coli metédou Colilert/Quanti-Tray pouzite na inokulaciu 100 ml, 10 ml a 1 ml vzorky. Z jednotlivych
objemov urobte jedno stanovenie. Vyslednu hodnotu MPN prepogitajte na objem 100 ml.

Vzorka D (vzorkovnica 500 ml/sklo):

Stanovenie Pseudomonas aeruginosa

Pri stanoveni Pseudomonas aeruginosa pouzite membranovu filtraciu a objemy 100 ml, 10 ml a 1 ml
a prvé riedenie (1. riedenie) vzorky a urobte po dve paralelné stanovenia pre kazdy objem. Od¢itanie
urobte podla normy po 24 h a kone¢né hodnotenie po prediZzenej 44 h kultivacii. V rozborovom liste
uvedte pouzity objem vzorky, z ktorého ste ziskali platné vysledky a poc¢ty KTJ na jednotlivych
membranovych filtroch, ktoré su v ramci pracovnych limitov na membranovom filtri podla STN EN ISO
8199. Vyslednu hodnotu KTJ prepocitajte na objem 100 ml.

Vzorka E (vzorkovnica 500 ml/sklo):

Stanovenie spér anaerébov redukujucich siriéitany (klostridid) a Clostridium perfringens

Pri stanoveni klostridii a Clostridium perfringens postupujte podla platnych STN (STN EN 26461-2:
1998 - spéry klostridii, STN EN ISO 14189: 2017 - Clostridium perfringens) a s pouzitim
pasterizacie. Na filtraciu pouzite objemy 10 ml, 20 ml a 50 ml vzorky, urobte po dve paralelné
stanovenia pre kazdy objem. Na potvrdenie suspektnych kolénii Clostridium perfringens na skusku
kyslej fosfatazy pouzite dostatoCni masu bakterialnej kultiry. V rozborovom liste uvedte pouzity
objem vzorky, z ktorého ste ziskali platné vysledky a pocty KTJ na jednotlivych membranovych
filtroch, ktoré su v ramci pracovnych limitov na membranovom filtri podla STN EN ISO 8199. Vyslednu
hodnotu KTJ prepocitajte na objem 100 ml.

Vzorka F (vzorkovnica 1000 mli/sklo):

Stanovenie Legionella spp.

Pri stanoveni Legionella spp. postupujte podfa platnej normy, spracujte vzorku s pouzitim dvoch
postupov — bez membranovej filtracie a s pouzitim membranovej filtracie. V postupe bez
membranovej filtracie urobte priamu inokulaciu na BCYE a GVPC, pripadne MWY médium bez
riedenia a prvé riedenie (1.R). Do protokolu uvedte inokulovany objem vzorky (napr. 0,5 ml/GVPC)
alebo riedenie vzorky s inokulovanym objemom (napr. 1. R/0,5 mI/BCYE) a pouzité médium. V
rozborovom liste mate pripravené kolénky pre dve pouzité média (1. médium, 2. médium). Dalej
pouzite membranovu filtraciu s naslednym vymyvanim baktérii z filtra, prefiltrujte 500 ml
a membranovy filter vymyvajte v 10 ml riediaceho roztoku, pouzite tepelné a kyslé opracovanie vzorky
a ockovanie bez opracovania. Urobte priamu inokulaciu koncentratu na BCYE a GVPC, pripadne
MWY médium bez riedenia. Do protokolu uvedte inokulovany objem koncentratu vzorky a pouzité
médium (napr. 0,5 ml/GVPC). V rozborovom liste mate pripravené koldnky pre dve pouzité média (1.
médium, 2. médium). Vyslednd hodnotu KTJ prepocitajte na 1000 ml vzorky podfa STN EN ISO
11731:2018. Ak mate moznost, stanovte sérotyp detegovaného izolatu.
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4. Zaciatok analyzy

Vzorky do zaciatku analyzy uchovajte v tme pri (5 = 3) °C a analyzujte dnfa 14.10.2026, v ¢ase
od 9.00 h do 13.00 h. V pripade stanovenia Legionella spp. je mozné vzorku analyzovat do
15.10.2026 do 11.00 h.

5. Vyhodnotenie kultivacie

Vzorky pre stanovenie kultivovatelnych mikroorganizmov pri 22 °C odditajte az 19.10.2026
(pondelok) do 10.00 h!

Do rozborového listu udavajte iba vysledky ziskané podla platnych noriem, neudavajte aj vysledky
ziskané inym postupom. Po dobe kultivacie podla Specifickych noriem (v pripade kultivovatelnych
mikroorganizmov 22 °C je doba kultivacia uvedena v tychto pokynoch), urobte vyhodnotenie
jednotlivych skupin stanovovanych mikroorganizmov. Pri kvantitativnom hodnoteni postupujte podfla
platnej normy STN EN ISO 8199, v pripade stanovenia Legionella spp. podifa STN EN ISO 11731.
Pri pocitani vyrastenych kolénii na agarovych médiach v Petriho miskach a na membranovych filtroch
je potrebné dbat’ na prijatelné maximalne pocty, €o je na Petriho miske s priemerom 90 mm pocet od
10 kolénii do 300 kolénii a na membranovom filtri s priemerom 47 mm pocet od 10 kolénii do 80
kolonii, priCom berte do Uvahy prislichajuce intervaly spolahlivosti pre tieto pocty. Do rozborového
listu uvadzajte pocty KTJ, ktoré ste odc¢itali na jednotlivych Petriho miskach a membranovych filtroch!
Pripadné odchylky od tychto poltov popiste v pripomienke v rozborovom liste. Pri jasnom nedodrzani
tychto pravidiel nebudu vysledky akceptované. Pri uvadzani vysledkov v pripade nizkych poctov do 10
koldnii, uvedte konkrétne Cislo, ktoré ste od¢itali na Petriho miske alebo na membranovom filtri.

Do rozborovych listov zapiSte aj Cislo vzorkovnice, ktoré je nalepené priamo na vzorkovnici
a zaroven zapiste aj doplfiujuce udaje ako pouzité kultivané médium, vyrobcu média, Sarzu média,
pripadne typ pouzitého potvrdzujuceho €inidla (Clostridium perfringens).

6. Zasielanie vysledkov
Vysledky zaslite do 30.10.2026.
Excelovsky dokument Rozborovy list (zverejneny na webe VUVH -
https://www.vuvh.sk/sluzby/medzilaboratorne-porovnavacie-skusky-mps/) si ulozte do svojho pocitaca
pod nazvom: RL_MBR_2610_xx.xx, pri€om posledné Stvorcislie je evidencné Cislo Vasho laboratéria.
Rozborovy list zasielajte len elektronickou postou na mail marianna.cichova@vuvh.sk do
stanoveného terminu a to v dvoch formatoch:

(1) jeden v ,pdf“ formate - po vyplneni vytlaCeny rozborovy list autorizovany s peciatkou
a podpisom a Citatelne naskenovany,

(2) druhy v excelovskom formate ,xIsx“ - vyplneny dokument Rozborového listu v programe
Microsoft Excel.

Ziadame o dodrzanie terminov spracovania vzoriek a zaslania vysledkov!!! Vzdy uvadzaijte
evidenéné cislo laboratéria. Do rozborového listu napisSte €isla vzorkovnic. Zmena/oprava
zaznamu (v zapise vysledkov) v rozborovom liste musi vyhovovat poziadavkam uvedenych v STN EN
ISO/IEC 17043:2010, kap. 5.13.2.3, a STN EN ISO/IEC 17025:2018, kap. 7.5.2, t.j. zmeny sa musia
jasne vyznadit, parafovat a datovat. Korektna zmena/oprava zaznamu (vysledku) znamena, ze
pbvodny zaznam sa neprepisuje ani nebieli, ale presSkrtne a vedla sa napiSe novy zaznam. Ten musi
byt oznaeny datumom, kedy bola zmena urobena a Citatelnym podpisom osoby, ktora zmenu
vykonala. Bez tychto nélezitosti opraveny vysledok nebude akceptovany.

7. V zmysle normy STN EN ISO/IEC 17043:2010 kap. 4.10.4 mdzZe regulaény organ vo vynimoénych
pripadoch pozadovat' priame poskytnutie vysledkov od organizatora PSS. Zainteresovani u&astnici
musia byt o tejto skuto€nosti oboznameni pisomne.

8. Vzmysle normy STN EN ISO/IEC 17043:2010 kap. 4.10.2 je mozné vzdat sa dobrovolne
dbvernosti, napr. za u€elom diskusie a vzajomnej pomoci.

9. Naklady za objednané vzorky Vam budu fakturované podla cennika po prevzati vzoriek, aj v
pripade, ze ich laboratérium neprevezme z akéhokol'vek dévodu.
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10. Osvedcenie a zavere¢na sprava Vam budu zaslané mailom do 11.12.2026, len_po uhradeni
faktary!

11. Vyhodnotenie MPS

Vsetky vysledky a relevantné informacie budi uvedené v zavere¢nej sprave z tejto MPS. Ugastnici
MPS maju vzdy moznost individualnej konzultacie ohfadom MPS mailom, telefonicky alebo osobne
po dohode s prislusnymi zodpovednymi pracovnikmi. VSetky aktualne informacie ohladom MPS budu
v&as uvedené na internetovej stranke VUVH — www.vuvh.sk.

12. Pri problémoch alebo nejasnostiach tykajucich sa MPS nevahajte a zavolajte
na t.¢.: 02/59343461, 02/59343486, 0918360169, pripadne piste na mail: marianna.cichova@vuvh.sk
alebo angelika.kassai@vuvh.sk.

13. Vysledky zaslané oneskorene nebudu zaradené do vyhodnotenia!!!

Prehl'ad terminov MPS-MBR-10/2026:

Odoslanie prihlasky 18. 9. 2026
Prevzatie vzoriek 13. 10. 2026
Analyza vzoriek 14.10. 2026 0 9:00 h
Zaslanie vysledkov do 30. 10. 2026
Zverejnenia referenénych hodnot 27.11. 2026
Odoslanie zaverecnej spravy do 11.12. 2026
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